
LabQuest starten und Sensor anschließen 

 

 

Stift entnehmen 

 

LabQuest starten  

 

Warten bis das Startbild zu sehen ist.  

 

Sensor in CH 1 stecken und warten bis die 

Anzeige leicht schwankende Werte anzeigt.  

 

 


